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・　STARTを押して測定をスタートさせます。

STI-PA測定は、15秒かかります。測定時間の経過
は、ディスプレイ右上のプログレスバーで確認でき
ます。

測定結果の傾向が、STI-PAバーグラフの下にBAD、
PR（poor）、FR（fair）、GD（good）、EXLT（excellent）
と示されています。

テストサイクルタイム15秒の後、測定ステータス表
示はFINISHEDに切り替わり、最終的なSTI-PA測定
結果が表示されます。

下のバーグラフで、音声明瞭度の品質は次のように
表されます。

・　BAD　　　　　　　  0.00 - 0.30 STI
・　PR（poor）          0.30 - 0.45 STI
・　FR（fair）          0.45 - 0.60 STI
・　GD（good）          0.60 - 0.75 STI
・　EXLT（excellent）   0.75 - 1.00 STI

モジュレーションインデックスの詳細な測定結果と
各バンドレベルは、2番目のSTI-PA測定スクリーン
に表示されます。
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